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Declara-se para os devidos efeitos que a empresa acima identificada realizou as
determinagdes analiticas no ambito do COVID-19, ao abrigo do documento publicado pela
Direccao Geral de Saude, Infarmed, ASAE e IPQ, a 14/04/2020, “Mascaras destinadas a
utilizacdo no dmbito do COVID-19 - Especificacdes Técnicas” e especificacdes de andlise do
CWA 17553:2020, no Laboratério EQUILIBRIUM.

Os resultados dos ensaios de Eficacia de Filtracdo Bacteriana e
Respirabilidade encontram-se dentro dos requisitos analiticos no @mbito do
COVID-19 para o nivel 2, com 50 (cinquenta) ciclos de lavagem.

Para efeitos de andlise laboratorial, avaliacdo e emissdo da apreciacdo com simbolo
COVID-19, a empresa identificada declarou que a amostra recionada no laboratério, com a
denominacao de venda/referéncia/lote de produc¢do analisada corresponde as caracteristicas
do produto a ser comercializado.

Compete a empresa responsabilizar-se pela veracidade/correspondéncia da amostra a
ser comercializada com a amostra enviada ao Laboratério EQUILIBRIUM, estando responsavel
pela manutencao das caracteristicas analisadas nas producbes subsequentes. Em caso de
alteracdes nao estd autorizado a utilizar o simbolo COVID-19 EQUILIBRIUM CWA 17553:2020.

Este artigo téxtil tem o propdsito de servir como protecdo complementar as medidas de distanciamento social no ambito do
controlo da COVID-19. Néo podera ser utilizado por profissionais de satude no exercicio das suas func¢bes, ndo sendo um
dispositivo médico ou EPI (ndo cumprem os regulamentos mdscaras cirdrgicas Reg. EU/2017/745 ou Reg. EPI EU/2016/425).

Matosinhos, 28 de Julho de 2020
y\m& Gushve hSc
[ _J

Director do Laboratério, Msc Cristina Antdo
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Boletim Analitico N2:202012444 Versgo :1.0
Ambito: Determinagdes em Amostras de Produtos Téxteis

Boletim Definitivo

Requisitante: Estamparia Téxtil Adalberto Pinto da Silva SA
Morada: Rua Adalberto Pinto da Silva, 28 - 4795-177 Reborddes

Designagao da Amostra: Mascaras

COLHEITA DE AMOSTRAS
Data: 17/07/2020 Colheita efectuada por: Cliente
Hora de Colheita: Método de Recolha:
Lote: Tipo de Produto: Ad-protect p mask V1
ANALISE

Data de Entrada: 17/07/2020 Periodo de Analise: 17/07/2020 a 24/07/2020 Ref. Amostra: 202012444
Descricdo Métodos Exp. Result. Resultados/Incerteza Lim. lei VMR
Bacterial filtration efficiency (BFE) EN14683:2019+AC % 90.2 Nivel 3270% | Nivel 2 290%

2019
Differencial pressure (Breathability) EN14683:2019+AC Pa/cm2 <20 (LQ) Nivel 3 <40 Nivel 2 <40

2019
Lavagem e Secagem Doméstica ISO 6330:2012 Ensaios ap6s 50 (cinquenta)

ciclos a 60°C
APRECIACAO

Leia-se os valores LimLei e VMR, os valores definidos na Cf INfo n.009/2020, de 13/04/2020 da DGS, relativa "COVID-19:fase
mitigagdo-uso masc. na comunidade" e CWA 17553:2020.
Métodos analiticos baseados na EN 14683:2019+AC2019.

Ap6s comparacgéao, dos resultados obtidos nos ensaios realizados com os limites tabelados, a amostra analisada encontra-se CONFORME.

Este Boletim Analitico refere-se apenas as amostras analisadas. Proibida a reprodugao parcial deste documento.

Praceta Jodo Villaret, n.? 183 . 4460-337 Senhora da Hora - Matosinhos - PORTUGAL o
F.R.4.3.023 Telef +3571 93 83 69 434 - Fax Pagma: 1/4
e-mail: geral@equilibrium.com.pt
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Boletim Analitico N2:202012444 Versfo :1.0
Ambito: Determinagdes em Amostras de Produtos Téxteis

Boletim Definitivo

Requisitante: Estamparia Téxtil Adalberto Pinto da Silva SA
Morada: Rua Adalberto Pinto da Silva, 28 - 4795-177 Reborddes

Designacao da Amostra: Mascaras

COLHEITA DE AMOSTRAS
Data: 17/07/2020 Colheita efectuada por: Cliente
Hora de Colheita: Método de Recolha:
Lote: Tipo de Produto: Ad-protect p mask V1
ANALISE
Data de Entrada: 17/07/2020 | Periodo de Anélise: 17/07/2020 a 24/07/2020 |Ref. Amostra: 202012444
Descricdo [ Métodos | Exp.Result. | Resultados/incerteza | Lim.lei | VMR
OBSERVAGCOES

BFE (Filtration):

Condigdes teste: Temperatura e Humidade relativa // Test conditions: Temperature and Relative humidity: 21+5°C / 85+ 5 %

Area de cada réplica/ Dimensions of the test specimens: 4.9cm2 (5 réplicas/ test specimens)

Air flow rate: 28.3 I/min.

MPS 2.9

Supeficie da amostra testada/ Side of the test specimen facing the challenge aerossol: interna / intern

Réplica 1, Réplica 2, Réplica 3, Réplica 4, Réplica 5 (%) // Test specimen 1 ,Test specimen 2,Test specimen 3,Test specimen 4,Test
specimen 5 (%)

92.0

89.2

88.2

91.3

90.3

Medida de Incerteza Expandida a um nivel de confianca de 95%, k=2/ The expanded uncertainty at a confidence level of 95%, K=2: 0.16%
DP (Pa/cm2) (Breathability):

Condicdes teste: Temperatura e Humidade relativa // Test conditions: Temperature and Relative humidity: 21+5°C / 85+ 5 %

Superficie da amostra testada: Teste realizado com a direcgao do fluxo do interior para o exterior. Localizagéo lateral e central. // Number
and general location of the areas of the mask the differential measurements were taken: Test performed with the direction of flow from the
inside to the outside. Side and central location.

Air flow rate: 8L/min

Area de cada réplica/ Dimensions of the test specimens: 4.9cm2 (5 test specimens)

Réplica 1, Réplica 2, Réplica 3, Réplica 4, Réplica 5 //Test specimen 1, Test specimen 2, Test specimen 3, Test specimen 4, Test specimen
5

<20LQ
<20 LQ
<20 LQ
<20 LQ
<20 LQ

Lavagens e Secagem Doméstica/ Domestic washing and drying:

Tipo méaquina: eixo horizontal, carga frontal / Type machine: horizontal axis, front-loading
Balastro: carga téxtil 100% algodao / Ballast used: 100% cotton

Detergente: Det. Ref. 3 / Detergent: Det. Ref. 3

Massa de carga seca total: 2.0 +0.1 Kg / Total dry mass: 2.0 +0.1 Kg

Secagem por suspensédo / Drying procedure: Line dry

Este Boletim Analitico refere-se apenas as amostras analisadas. Proibida a reprodugao parcial deste documento.

Praceta Jodo Villaret, n.? 183 . 4460-337 Senhora da Hora - Matosinhos - PORTUGAL o
F.RA.3.023 Telef. +351 93 83 69 434 - Fax Pagina: 2/ 4
e-mail: geral@equilibrium.com.pt
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laboratério de controlo de qualidade e de processos

Boletim Analitico N2:202012444 Versfo :1.0
Ambito: Determinagdes em Amostras de Produtos Téxteis

Boletim Definitivo

Requisitante: Estamparia Téxtil Adalberto Pinto da Silva SA
Morada: Rua Adalberto Pinto da Silva, 28 - 4795-177 Reborddes

Designacao da Amostra: Mascaras

COLHEITA DE AMOSTRAS
Data: 17/07/2020 Colheita efectuada por: Cliente
Hora de Colheita: Método de Recolha:
Lote: Tipo de Produto: Ad-protect p mask V1
ANALISE
Data de Entrada: 17/07/2020 | Periodo de Anélise: 17/07/2020 a 24/07/2020 |Ref. Amostra: 202012444
|Descricao [ Métodos | Exp.Result. | Resultados/incerteza | Lim.lei | VMR |

Este Boletim Analitico refere-se apenas as amostras analisadas. Proibida a reprodugéo parcial deste documento.
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Boletim Analitico N2:202012444 Versfo :1.0
Ambito: Determinagdes em Amostras de Produtos Téxteis

Boletim Definitivo

Requisitante: Estamparia Téxtil Adalberto Pinto da Silva SA
Morada: Rua Adalberto Pinto da Silva, 28 - 4795-177 Reborddes

Designacao da Amostra: Mascaras

COLHEITA DE AMOSTRAS
Data: 17/07/2020 Colheita efectuada por: Cliente
Hora de Colheita: Método de Recolha:
Lote: Tipo de Produto: Ad-protect p mask V1
ANALISE
Data de Entrada: 17/07/2020 | Periodo de Anélise: 17/07/2020 a 24/07/2020 |Ref. Amostra: 202012444
|Descricao [ Métodos | Exp.Result. | Resultados/incerteza | Lim.lei | VMR |

EMISSAO
Matosinhos, 28 de julho de 2020

A amostragem efectuada ndo se encontra incluida no ambito da acreditagao. i .
O Director do Laboratdrio

NP: Norma Portuguesa; SMEWW: Standart Methods for the Examination of Water and Wastewater;
ISO: Internacional Standard Organization; AFNOR: Association Francaise de Normalisation; LAE:
LAn.aIyse des Eaux, deler 8e E(?ltlon, EN. Norma Europela, DIN: Dgutshes Instltyt fL.lI‘ N-orm’ung, EPA: M . xmﬁt;
Environmental Protection Agency; ASTM: American Society for Testing and Materials; MI: Método

Interno; N/A: Nao aplicavel; LQ: Limite de Quantificacéo; LD: Limite de Detegdo; UFC: Unidades
formadoras de colénias; VMR: Valor maximo recomendado; VMA: Valor maximo admissivel; VP: Valor Maria Cristina Antdo, Dra.
Paramétrico; Results apply to the sample as received.

(Este Boletim Analitico foi assinado digitalmente)

Este Boletim Analitico refere-se apenas as amostras analisadas. Proibida a reprodugao parcial deste documento.
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